@ Die Eichaufsichtsbehorden informieren

Eichfristen fiir Messgerate

nach der Mess- und Eichverordnung
(Stand: 23.06.2022)

In Klirze:

1.

Ein Messgerat liefert zuverlassige Ergebnisse erfahrungsgemaR nur innerhalb eines Zeitraums,
der unter anderem von der Konstruktionsart des Gerats und dem Alterungsverhalten seiner
Bauteile, dem Messgut, sowie der Verwendungssituation abhangt. Das Mess- und Eichrecht
bericksichtigt diese Eichgultigkeitsdauern, indem es teilweise unterschiedliche Eichfristen fiir
unterschiedliche Messgeratearten bestimmt.

. Jeder Verwender eines eichpflichtigen Messgerats hat sicherzustellen, dass es nicht ungeeicht

verwendet wird, und dazu rechtzeitig vor Ablauf der Eichfrist die Eichung zu beantragen.

. Der Beginn der jeweiligen Eichfrist kann in der Regel der Jahreskennzeichnung des Messgerits

entnommen werden.

. Die allermeisten Messgerate haben Eichfristen von einem Jahr oder langer. Die Eichfrist solcher

Messgerate lauft am Ende des Kalenderjahres aus, in dem die Frist rechnerisch enden wiirde.

. Die Eichfrist eines Messgerates endet vorzeitig, wenn es z. B. die wesentlichen Anforderungen

(insbesondere Verkehrsfehlergrenzen) nicht mehr einhélt, wenn Sicherungszeichen verletzt oder
sonstige Eingriffe vorgenommen wurden, die die messtechnischen Eigenschaften des Messgerats
beeinflussen kénnen.

1. Eichfristen

Gemal § 34 der Mess- und Eichverordnung (MessEV) betragt die Eichfrist eines Messgerats zwei Jahre,
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist:

in der Anlage 7 der MessEV oder
in einer bis zum Ablauf des 31. Dezember 2014 erteilten Bauartzulassung der Physikalisch-
Technischen Bundesanstalt.

Die so bestimmten Eichfristen einiger haufig vorkommender Messgeratearten sind:

Messgerateart Eichfrist in Jahren
Atemalkoholmessgerite 0,5
Ausschankmalle unbefristet
Balgengaszahler (Haushalt)* 8
Druckmessgerate nicht Klasse 0,1 bis 0,6: 2
Druckmessgerate (nicht fir Kraftfahrzeugreifen) Klasse 0,1 bis 0,6: 1
Elektrizitatszahler (Haushalt)* elektronisch: 8
Elektrizitatszahler (Haushalt)* mit Lauferscheibe: 16
Fahrzeugwaagen (Hochstlast 3 t oder mehr) 3
Fllssiggaszahler 1
Geschwindigkeitsmessgerate 1
Gewichtstlicke 4
Industriewaagen (Hochstlast weniger als 3 t) 2
Industriewaagen (Hochstlast 3 t oder mehr) 3
Kaltwasserzahler (Haushalt)* 6
Ladentischwaagen 2
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Messgerateart Eichfrist in Jahren
Messanlagen fiir Mineraldl (Zapfsaulen, Tankwagen) 2
Personenwaagen in Krankenhdusern 4
Personenwaagen, soweit nicht in Krankenhausern aufgestellt unbefristet
Taxameter 1
Viehwaagen 4
Warmezahler* 6
Warmwasserzahler (Haushalt)* 6
Wegstreckenzahler in Miet-Kfz mit Fahrer 2

*) Flr Versorgungsmessgerate (Haushaltszahler fiir Elektrizitat, Gas, Wasser oder Warme) kann die
Eichfrist auf Grund von Stichprobenverfahren gemaR § 35 MessEV verlangert werden.

2. Pflichten des Verwenders beziiglich der Eichfrist

Wer ein Messgerdt im Rahmen des Mess- und Eichrechts eichpflichtig verwendet (d.h. im
geschéftlichen bzw. amtlichen Verkehr oder bei Messungen im 6ffentlichen Interesse, soweit keine
Ausnahmen gelten), hat sicherzustellen, dass es fristgerecht geeicht werden kann. Die Verwendung
eines ungeeichten Messgerates stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit BuRgeld geahndet werden
kann. Die Eichung muss rechtzeitig vor Ablauf der Eichfrist beantragt werden. Weitere Informationen
finden Sie im AGME-Informationsblatt ,Informationen fir Verwender von Messgeraten und
Messwerten”.

3. Kennzeichnung von Messgeraten

3.1 Konformitatsbewertete Messgerate

Bei neuen Messgerdten beginnt die Eichfrist mit dem Inverkehrbringen, d.h. dem erstmaligen
Bereitstellen auf dem Markt der Europaischen Union; seit 2015 ist dafir gemalt § 6 des Mess- und
Eichgesetzes (MessEG) in der Regel eine Konformitatsbewertung notwendig. Konformitatsbewertete
Messgerate entsprechen geeichten Messgeraten fiir die Dauer der ersten, mit dem Inverkehrbringen
beginnenden Eichfrist und bedirfen in diesem Zeitraum keiner Eichung, solange die Eichfrist nicht
vorzeitig endet (siehe dazu den folgenden Abschnitt 5).

Beispiele:
Kennzeichnung harmonisierter Messgerate nach den Kennzeichnung national geregelter Messgerate nach
europaischen Richtlinien 2014/31/EU und 2014/32/EU: MessEG/MessEV (seit 01.01.2015)
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Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die Kennzeichnung angebracht wurde (hier: 2022).

Detaillierte Informationen zu diesen und anderen Kennzeichnungen finden Sie im AGME-Informationsblatt ,,Kennzeichnung
von Messgerdten beim Inverkehrbringen®.

In den meisten Fallen werden Messgerate noch im selben Jahr in Verkehr gebracht, in dem sie auch
gekennzeichnet werden; die Eichfristen berechnen sich dann ausgehend von der Jahreszahl der
Kennzeichnung (siehe den folgenden Abschnitt 4). Falls das Messgerdt spater als im Jahr der
Kennzeichnung in Verkehr gebracht wird (gesonderter Nachweis erforderlich), beginnt die erste
Eichfrist entsprechend spater.
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3.2 Geeichte Messgerate

Messgerate werden bei der Eichung gekennzeichnet. Im Eichkennzeichen wird der Beginn der Eichfrist
(in der Regel das Jahr der Eichung) angegeben, siehe die folgenden Abbildungen (a) und (b):

(a) (b)
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Beginn der Eichfrist Kennzeichen einer staatlich
(i. d. R. das Jahr der Eichung, hier 2015) anerkannten Prifstelle

Das Ende der Eichfrist kann man auf einem optionalen Zusatzzeichen — Abbildung (c) — erkennen, wenn
es bei der Eichung angebracht wurde.

4. Beginn und Ende der Eichfrist

Die Eichfrist eines Messgerates beginnt mit dem Tag seines Inverkehrbringens bzw. seiner letzten
Eichung. Fir das Ende der Eichfrist unterscheidet man zwischen Eichfristen kiirzer als einem Jahr und
Eichfristen von einem Jahr und langer flr diese Messgerateart:

4.1 Eichfrist kiirzer als 12 Monate

Bei einer Eichfrist von weniger als 12 Monaten endet die jeweilige Eichfrist des Messgerates mit dem
Ablauf des Kalendermonats, in dem sie rechnerisch enden wiirde (Tag des Beginns plus x Monate).

Beispiel (Atemalkoholmessgerat mit einer Eichfrist von x = 6 Monaten):

Beginn der Eichfrist (Tag des Inverkehrbringens bzw. der letzten Eichung): 14.03.2020
Rechnerisches Ende der Eichfrist: 14.09.2020

Ende der Eichfrist: 30.09.2020

4.2 Eichfrist ein Jahr oder mehr

Bei einer Eichfrist von mindestens einem Jahr endet die Eichfrist am Ende des Jahres, in dem sie rein
rechnerisch enden wiirde (Tag des Beginns plus y Jahre).

Beispiel (Messgerat mit einer Eichfrist von y = 2 Jahren):

Beginn der Eichfrist (Tag des Inverkehrbringens bzw. der letzten Eichung): 06.12.2015
Rechnerisches Ende der Eichfrist: 06.12.2017

Ende der Eichfrist: 31.12.2017
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Der Antrag auf Eichung bzw. der Austausch des Messgerates muss bereits im Laufe des Jahres erfolgen,
an dessen Ende die Eichfrist ablduft. Dabei ist es fir die Berechnung der folgenden Eichfrist
unerheblich, an welchem Tag innerhalb des Jahres geeicht oder ausgetauscht wird, denn sie endet
immer mit Ablauf des Kalenderjahres.

Beispiel (Wasserzahler mit einer Eichfrist von y = 6 Jahren):
Beginn der Eichfrist (Kennzeichnung 15): 2015
Ende der Eichfrist: 31.12.2021

Beachte: Die Eichfristen von Versorgungsmessgeraten (flr Elektrizitdt, Wasser, Gas oder Warme)
kénnen aufgrund von Stichprobenverfahren verlangert werden (§ 35 MessEV), ohne dass dies durch
eine Kennzeichnung auf jedem einzelnen Gerat fir den Verbraucher ersichtlich ist.

5. Vorzeitiges Ende der Eichfrist

Die Eichfrist eines Messgerats endet vorzeitig, wenn es z. B. die wesentlichen Anforderungen
(insbesondere Verkehrsfehlergrenzen) nicht mehr einhdlt, wenn Sicherungszeichen verletzt oder
sonstige Eingriffe vorgenommen wurden, die Einfluss auf die messtechnischen Eigenschaften des
Messgerats haben kénnen. Weitere Festlegungen hierzu finden Sie in § 37 Abs. 2 des Mess- und

Eichgesetzes (MessEG).

Die Regelungen zu Eichfristen sowie zur Eichung allgemein finden Sie in Abschnitt 3 des Mess- und
Eichgesetzes (MessEG) und Abschnitt 5 der Mess- und Eichverordnung (MessEV).
Weitere Informationsblétter sind verfiigbar unter www.agme.de.

Herausgeber: Arbeitsgemeinschaft Mess- und Eichwesen (AGME), c/o Deutsche Akademie fiir Metrologie (DAM)
Wittelsbacherstr. 14, 83435 Bad Reichenhall; E-Mail: agme@Img.bayern.de; www.agme.de
Fur weitere Auskiinfte steht lhnen lhre Eichbehorde gerne zur Verfiigung.
www.eichamt.de

Die Eichbehorden tibernehmen keine Gewéhr fir die Aktualitat, Korrektheit, Vollstandigkeit oder Qualitat der bereitgestellten Informationen. Haftungsanspriiche, welche sich auf
Schiden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstandiger
Informationen verursacht wurden, sind grundsatzlich ausgeschlossen, sofern kein nachweislich vorsatzliches oder grob fahrlassiges Verschulden vorliegt.
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